Obr- T1  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA za sklop 1 – ZD Radovljica
Ponudnik naj v desni stolpec vpiše DA, če ponuja popolnoma enake lastnosti, kot jih zahteva naročnik. V primeru odstopanja od zahtev naročnika, naj ponudnik vpiše, kakšne lastnosti ima ponujeni aparat. 

Naročnik navaja opis pričakovanih lastnosti za predmet javnega naročila pri čemer so ponujene lastnosti lahko boljše, ne smejo pa biti slabše.

Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti preverljivo, ali/kako ponujeni aparat izpolnjuje v spodnji tabeli določene zahteve. Ponudnik naj v priloženi tehnični dokumentaciji proizvajalca jasno označi dele dokumentacije, kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. V spodnjo tabelo naj pri vsaki zahtevi vnese zaporedno št. strani tehnične dokumentacije, kjer se predmetni podatek nahaja. 

	I. Pričakovane minimalne lastnosti zobozdravstvenega stola za ZD Radovljica (1 kom)
	Ponujene lastnosti 

	Ohišje zobozdravstvenega aparata:
	

	1.  Biči za terapevta – zgornje cevi z 2 zaskokoma (opcija ob naročilu tudi spodnje cevi)

2 x cev za zračni instrument  

             2 x spojka za zračni instrument (LED z regulacijo vode)

            2x cev in mikromotor  brez ščetk (LED z regulacijo vode)

            1x cev za puster s 3F ročko 
	DA                    NE

Št.strani:____

	2. Dolžina izvlečene prosto gibljive cevi vsaj 90 cm
	DA                    NE

Št.strani:____

	3. Stol mora imeti predispozicijo za vgradnjo PIEZO čistilca zobnega kamna  
	DA                    NE

Št.strani:____

	4. Stol mora imeti predispozicijo za vgradnjo kamere za zajem slik  
	DA                    NE

Št.strani:____

	5. Odstranljiva guma primerna za čiščenje pod instrumenti
	DA                    NE

Št.strani:____

	6. Spomin za delovanje inštrumentov

        Vsaka cev mora imeti svoj spomin tako, da  deluje različno ob            preostalih
	DA                    NE

Št.strani:____

	7. Nastavitve spominskih pozicij stola in instrumentov za 2 terapevta 
	DA                    NE

Št.strani:____

	8. Upravljanje stola z nožnim stikalom tudi ko so instrumenti izven ležišč
	DA                    NE

Št.strani:____

	9. Hlajenje instrumentov v 3 nivojih: suho, zračno izpihovanje in vodno hlajenje
	DA                    NE

Št.strani:____

	10. Fontana mora biti montirana na tla ob stolu za pacienta

            Možnost montaže za delo levičar / desničar

            Pljuvalnik mora biti vrtljiv okoli svoje osi

            Snemljive plastike fontane in snemljiv pljuvalnik fontane
	DA                    NE

Št.strani:____

	11. Regulacija hitrosti vrtenja turbine  in mikromotorja s multifunkcijskim nožnim stikalom. 

Hitrost mikromotorja najnižje že od 100 do največ 40.000 obratov na minuto.
	DA                    NE

Št.strani:____

	12. Posodobitve programske opreme preko SD ali USB vmesnika
	DA                    NE

Št.strani:____

	13. Amalgam separator v fontani ( skladno z veljavno zakonodajo, več kot 95%)
	DA                    NE

Št.strani:____

	14. Prikazovalnik hitrosti vrtenja in možnost omejitev hitrosti mikromotorja 
	DA                    NE

Št.strani:____

	15. Vsaka cev z instrumenti naj ima vsaj 3 spominske načine delovanja 
	DA                    NE

Št.strani:____

	16. Grelec vode  za izpiranje lončka v fontani direktno pred izlivom v lonček.
	DA                    NE

Št.strani:____

	17. Pretočni grelec vode za nasadne inštrumente direktno pred vhodom v cevi instrumenta
	DA                    NE

Št.strani:____

	18. Puster s snemljivim ohišjem (primerno za sterilizacijo) in samostojno cevko za suh zrak
	DA                    NE

Št.strani:____

	19. Puster  s snemljivim ohišjem na strani asistentke, kriv (primeren za sterilizacijo) in samostojno cevko za suh zrak
	DA                    NE

Št.strani:____

	20. Večji nastavljiv nosilec pladnjev za instrumente s setom nerjavečih pladnjev po standardih za sterilizacijo
	DA                    NE

Št.strani:____

	21. Amortizer za nastavitev  dentalne  roke z instrumenti po višini

            Zavora za fiksiranje dentalne enote na poljubni višini

            Snemljiva ročaja za dvigovanje in spuščanje dentalne enote      (kot opcija tudi ročaji za sterilizacijo)
	DA                    NE

Št.strani:____

	22. Nosilec in snemljiv nerjaveči Norm pladenj na asistent enoti
	DA                    NE

Št.strani:____

	23. Roka za sesalce gibljiva levo, desno in nastavljiva po višini

             Roka za sesalce kratka
	DA                    NE

Št.strani:____

	24. Filtri za sesalce, morajo biti montirani na zunanjem ohišju stroja
	DA                    NE

Št.strani:____

	25. Nastavljiv timer – časovnik  tipka na 2 tipkovnicah
	DA                    NE

Št.strani:____

	26. Časovni izklop vode v kozarec in vode v fontano
	DA                    NE

Št.strani:____

	27. Fontana mora biti premična izpred naročja pacienta ter daleč v levo od asistenc(tk)e.
	DA                    NE

Št.strani:____

	28. Fontana snemljiva in zamenljiva s fontano večjih dimenzij – delo z otroki ali ustna higiena
	DA                    NE

Št.strani:____

	29. Izklop sesalcev z nogo na zdravnikovi in asistent strani – Izklop vakuma pri dvignjeni sesalni cevi
	DA                    NE

Št.strani:____

	30. Stroj mora imeti predispozicijo za vgradnjo selektivnosti sesanja.  
	DA                    NE

Št.strani:____

	31. Upravljalni tipkovnici pri terapevtu in asistentki morata imeti enake osnovne funkcionalnosti: Timer, polnjenje kozarca, izplakovanje fontane, spominske funkcije stola s spominom splakovanja in spominom pozicije pred splakovanjem ter smerne manualne nastavitve pozicij stola

             Pri terapevtu se nahajajo tudi komande za smer mikromotorja, prikazovalnik ure, vklop vode na instrumentih in direktna tipka za kolaps pozicijo.

             Dodatno na asistent enoti vklop reflektorja,  vklop  intenzivne  dezinfekcije in avtomatizirano čiščenje odtočno sesalnega sistema.
	DA                    NE

Št.strani:____

	32. Avtomatsko jutranje izpiranje vode iz instrument cevi vsaj 20 sekund vsaka cev
	DA                    NE

Št.strani:____

	33. Reflektor z regulacijo jakosti  LED, min.35.000 Lux, z 2 snemljivima ročajema  za potrebe sterilizacije in nosilno cevjo za reflektor

             Nosilna cev s predpripravo za montažo roke za ekran

             Vklop na  reflektorju  in na tipkovnici

             Reflektor mora imeti regulacijo jakosti
	DA                    NE

Št.strani:____

	34. Polica za dodatno napravo na nosilni cevi reflektorja
	DA                    NE

Št.strani:____

	35. Izklop reflektorja v poziciji za splakovanje

            Avtomatski vklop reflektorja v povrnjeni delovni poziciji
	DA                    NE

Št.strani:____

	36. Eno samo multifunkcijsko nožno stikalo s ščitnikom, pedalko za hitrost, za upravljanje s stolom in instrumenti.
	DA                    NE

Št.strani:____

	37. Vgrajena avtomatska dezinfekcija vode s filtrom po predpisu DVGW 

             Set za intenzivno avtomatsko tedensko dezinfekcijo vode

             Program avtomatskega jutranjega izpiranja vsake cevi v dolžini vsaj 40 sekund 
	DA                    NE

Št.strani:____

	38. Sistem za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja za vsakim pacientom
	DA                    NE

Št.strani:____

	39. Prikazovalnik s funkcijo prikaza servisnih intervalov in sporočil o delovanju sistema
	DA                    NE

Št.strani:____

	40. Mala in velika sesalni cevi snemljivi z regulacijami jakosti sesanja
	DA                    NE

Št.strani:____

	41. Izklop vode, zraka in elektrike s centralnim glavnim električnim stikalom
	DA                    NE

Št.strani:____

	42. Stol mora imeti predispozicijo za vgradnjo naprav drugih proizvajalcev  
	DA                    NE

Št.strani:____

	43. Stol mora imeti predispozicijo za vgradnjo  polimerizacijske LED svetilke pri asistent enoti  
	DA                    NE

Št.strani:____

	Stol za pacienta:
	

	44. Možnost programiranja nastavitve položajev pacienta ( hrbtni naslon ) in nastavitve višine sedala, (sedalo se mora spustiti čim nižje – manj kot 39 cm od tal  in dvigniti vsaj 82 cm)
	DA                    NE

Št.strani:____

	45. Skupna širina stola za pacienta skupaj s fontano pritrjeno na tla manj kot 100 cm.

 Skupna dolžina stola za pacienta v ležečem položaju manj kot   186 cm.
	DA                    NE

Št.strani:____

	46. Trandelenburg - sočasno gibanje sedalnega dela skupaj z hrbtnim naslonom prepreči efekt  „ Izvlečene srajce“
	DA                    NE

Št.strani:____

	47. Stol izdelan za težje paciente – za vsaj180 kg
	DA                    NE

Št.strani:____

	48. Vsaj 10 spominskih pozicij stola. 

             Vsi spominski položaji stola se shranijo po željah   posameznega terapevta.
	DA                    NE

Št.strani:____

	49. Upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na sestrski in terapevtski strani in nožnega stikala. Pri zdravniku direktna tipka za kolaps pozicijo
	DA                    NE

Št.strani:____

	50. Priklic ( s pomočjo hitre tipke ) zadnje pozicije stola in avtomatsko gibanje v pozicijo splakovanja ter avtomatski vklop vode v poziciji splakovanja
	DA                    NE

Št.strani:____

	51. Varnostna stikala za ustavitev stola, če pride do ovire. Stikala na vseh izpostavljenih mestih (vsaj 6 stikal)
	DA                    NE

Št.strani:____

	52. Vzglavnik z dvojnim pregibom in pritrditvijo na vijak – gumb.

            Možnost uporabe stola za delo z invalidi

            Vzglavnik se obrne nazaj (za 180 stopinj)
	DA                    NE

Št.strani:____

	53. Hrbtni naslon mora biti v zgornjem delu ožji, v spodnjem delu pa širši
	DA                    NE

Št.strani:____

	54. Dodatna snemljiva plastificirana zaščita stola pred pacientovo obutvijo
	DA                    NE

Št.strani:____

	55. Stol mora imeti premični naslon za pacientovo roko  levo 
	DA                    NE

Št.strani:____

	56. Barve oblazinjenja stola: Po barvni karti proizvajalca
	DA                    NE

Št.strani:____

	57. Barva lakiranih delov stroja enotno:  Dentalno belo
	DA                    NE

Št.strani:____


	II. Ostali pogoji: garancijski roki in vzdrževanje


	

	1. Ponudnik zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov in ima oznako CE.
	DA in je razvidno iz priloženih prospektov oz. kataloga.

NE _____________

	2. Ponudnik mora imeti zaposlena več kot dva serviserja , ki sta šolana pri proizvajalcu, ter je ponudnik certificiran partner, ki deluje po predpisih proizvajalca– ponudnik mora navesti podatke o serviserjih in priložiti dokazilo, da je serviser usposobljen in pooblaščen s strani proizvajalca stolov izvajati servis.
	DA

OBVEZNA PRILOGA: proizvajalčevo pooblastilo za prodajo, vzdrževanje in zagotavljanje rezervnih delov.
NE _________

	3. Ponudnik je dolžan zagotavljati originalne rezervne dele od dobave še 10 let.
	DA                       NE

	4. Garancija zobozdravstvenega stola mora znašati najmanj  12 mesecev od postavitve in prevzema aparata, ter najmanj 36 mesecev garancije za mikromotor.

V garancijski dobi mora ponudnik zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje v skladu z zahtevami proizvajalca. V tem času mora na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi zobozdravstvenega stola (v stroške pa spadajo tudi rezervni deli, vse storitve in kilometrina servisne službe). V primeru, da zobozdravstvenega stola ne bo mogoče popraviti, ga mora ponudnik zamenjati z novim.
	DA                       NE

	5. Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. V kolikor dobavitelj zagotavlja servisiranje iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na svoje stroške zagotoviti ponudnik.
Prijava okvar je možna v delovnem času servisa na tel………………

Oziroma na e-naslov…………………………

Naročnik zahteva odzivni čas (to je čas prihoda serviserja na lokacijo naročnika in pričetek z odpravo okvare) 2 uri od prejema prijave napake, če je le ta oddana v rednem delovnem času servisa. Čas za odpravo napake je do 36 ur, razen v primeru dobave nadomestnih delov iz tujine, ko je čas za odpravo napake 5 delovnih dni.
	Vpisati telefon oz. e-mail

	III. Ostali pogoji: Dobava

	

	1. Naročnik zahteva skrajni rok dostave do 40 dni od dneva podpisa pogodbe.
	Ponudnik naj navede svoj rok dobave

________ dni

	2. Dostava in montaža aparata ter izobraževanje uporabnikov mora biti vključeno v ceno. Dobavitelj mora sam in na lastne stroške odpraviti vse morebitne poškodbe naročnikove opreme in tlakov, ki bi nastale z montažo novega stola in poskrbeti, da je ambulanta po izvedeni montaži v enakem stanju.
	DA                       NE

	3. Dobavitelj je dolžan termin roka dostave uskladiti z odgovorno osebo naročnika, ki je navedena v pogodbi.
	DA                       NE

	4. Dobavitelj je dolžan ob prevzemu izvesti demonstracijo delovanja in izobraziti naročnikovo osebje, za varno in učinkovito delo z aparatom.
	DA                       NE

	5. Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. Dobavitelj mora ob predaji aparata naročniku izročiti najmanj:

· Tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del tehnične mape aparata, ki se nahaja ob aparatu,

· Navodila za uporabo, v slovenščini

· Kratka navodila za uporabo obvezno v slovenskem jeziku,

· Garancijsko izjavo z navedbo kontaktnih podatkov serviserjev.
	DA                       NE


Obr- T2  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA za sklop 2 – ZD Škofja Loka
Ponudnik naj v desni stolpec vpiše DA, če ponuja popolnoma enake lastnosti, kot jih zahteva naročnik. V primeru odstopanja od zahtev naročnika, naj ponudnik vpiše, kakšne lastnosti ima ponujeni aparat. 

Naročnik navaja opis pričakovanih lastnosti za predmet javnega naročila pri čemer so ponujene lastnosti lahko boljše, ne smejo pa biti slabše.

Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti preverljivo, ali/kako ponujeni aparat izpolnjuje v spodnji tabeli določene zahteve. Ponudnik naj v priloženi tehnični dokumentaciji proizvajalca jasno označi dele dokumentacije, kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. V spodnjo tabelo naj pri vsaki zahtevi vnese zaporedno št. strani tehnične dokumentacije, kjer se predmetni podatek nahaja. 

	I. Pričakovane minimalne lastnosti zobozdravstvenega stola za ZD Škofja Loka (1 kom)
	Ponujene lastnosti 

	Ohišje zobozdravstvenega aparata:
	

	1. Spomin za delovanje inštrumentov za vsako cev posebej
	DA                    NE

Št.strani:____

	2. Ohišje je izdelano iz površinskega materiala, ki se lahko čisti in razkužuje
	DA                    NE

Št.strani:____

	3. Regulacija hitrosti vrtenja turbine in mikromotorja z nožnim stikalom (do 360.000 obratov na minuto)
	DA                    NE

Št.strani:____

	4. Vodni blok s funkcijo razkuževanje vode
	DA                    NE

Št.strani:____

	5. Vgrajeni adapterji za dezinfekcijo vodnih poti in bičev s pripadujočimi elementi (puster, mikromotor, priklop za turbine)
	DA                    NE

Št.strani:____

	6. Sistem za samodejno mešanje sredstva za dezinfekcijo in sveže vode, ki zmanjšuje število mikrobov v vodnem bloku. Sistem mora omogočati program za interno čiščenje vodnega bloka in vodnih poti
	DA                    NE

Št.strani:____

	7. Stol mora imeti možnost nadgradnje modula za direktni priklop naprav, ki potrebujejo vodo, zrak pod pritiskom in elektriko.
	DA                    NE

Št.strani:___

	8. Mala in velika sesalna cev.
	DA                    NE

Št.strani:____

	9. Sistem za izpiranje sesalni poti s svežo vodo. Sistem mora omogočati mešanje vode in sredstva za čiščenje sesalnih cevi   v rezervoarju, ki je sestavni del enote. 
	DA                    NE

Št.strani:____

	10. Avtomatski amalgam separator 98%
	DA                    NE

Št.strani:____

	11. Puster s snemljivim ohišjem in samostojno cevko za suh zrak z led lučko
	DA                    NE

Št.strani:____

	12. 1x cev za mikromotor
	DA                    NE

Št.strani:____

	13. 1x mikromotor (brezkrtačni)
	DA                    NE

Št.strani:____

	14. 1x cev za turbinski bič
	DA                    NE

Št.strani:____

	15. Večji nosilec pladnjev za instrumente + pladenj
	DA                    NE

Št.strani:____

	16. Filtri za vodo in zrak  na zunanjem ohišju stroja
	DA                    NE

Št.strani:____

	17. Pristop za asistenco z leve strani (premična fontana)
	DA                    NE

Št.strani:____

	18. Fontana iz kakovostnega materiala (porcelan), pomična 
	DA                    NE

Št.strani:____

	19. Upravljalni plošči (tipkovnici) pri terapevtu in asistentki 
	DA                    NE

Št.strani:____

	20. Gibljivost nosilne roke z instrumenti, da je omogočeno štiriročno delo
	DA                    NE

Št.strani:____

	21. Reflektor z LED tehnologijo, delovna luč, min. 22.000 lux, maks 38.000 lux, temperatura barve do 4900k.
	DA                    NE

Št.strani:____

	22. nožno stikalo za premikanje stola za pacienta (vsaj 4 različne smeri) za oralno-kirurško delo, kjer ni zobne asistentke ob zobozdravniku in ne potrebujemo njenega modula)
	DA                    NE

Št.strani:____

	23. Bič za ČZK + ročnik + 2 konici
	DA                    NE

Št.strani:____

	24. Puster na asistentkini strani
	DA                    NE

Št.strani:____

	Stol za pacienta:
	

	25. Izvedba bičev nad odlagališčem
	DA                    NE

Št.strani:____

	26. Sodoben, ergonomsko oblikovan,  oblazinjen z materiali  ki se dajo čistiti in razkuževati z dezinfekcijskimi sredstvi. Dva ročaja, ki se lahko odstranita.
	DA                    NE

Št.strani:____

	27. Sedež mora biti fiziološko dizajniran, da ponuja čim bolj udobno lego pacienta. Ob sočasnem premikanju ledvenega naslonjala in sedala mora stol zagotavljati pacientu normalno gibanje njegovega telesa in mu s tem preprečuje neprijeten občutek po dolgotrajnem posegu.
	DA                    NE

Št.strani:____

	28. Konstrukcija stola mora prenesti do 170kg teže pacienta
	DA                    NE

Št.strani:____

	29. Upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na sestrski in terapevtski strani in nožnega stikala
	DA                    NE

Št.strani:____

	30. Priklic (s pomočjo hitre tipke) zadnje pozicije stola in avtomatsko gibanje v pozicijo splakovanja
	DA                    NE

Št.strani:____

	31. Varnostna stikala za ustavitev stola, če pride do ovire.
	DA                    NE

Št.strani:____

	32. Blazina/podpora za delo z otroci. 
	DA                    NE

Št.strani:____

	33. Naslonjalo za glavo mora biti prilagodljivo (z možnostjo nastavitve), premično, primerno tudi za delo z invalidi (dvojno artikulirano).
	DA                    NE

Št.strani:____

	34. Možnost nadgradnje in implementacijo sistema za rentgensko zajemanje slik (RTG aparat)
	DA                    NE

Št.strani:____


	II. Ostali pogoji: garancijski roki in vzdrževanje


	

	1. Ponudnik zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov in ima oznako CE.
	DA in je razvidno iz priloženih prospektov oz. kataloga.

NE

	2. Ponudnik mora imeti zaposlena več kot dva serviserja , ki sta šolana pri proizvajalcu, ter je ponudnik certificiran partner, ki deluje po predpisih proizvajalca– ponudnik mora navesti podatke o serviserjih in priložiti dokazilo, da je serviser usposobljen in pooblaščen s strani proizvajalca stolov izvajati servis.
	DA

OBVEZNA PRILOGA: proizvajalčevo pooblastilo za prodajo, vzdrževanje in zagotavljanje rezervnih delov.
NE

	3. Ponudnik je dolžan zagotavljati originalne rezervne dele od dobave še 10 let.
	DA                       NE

	4. Garancija zobozdravstvenega stola mora znašati najmanj  12 mesecev od postavitve in prevzema aparata. V garancijski dobi mora ponudnik zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje v skladu z zahtevami proizvajalca. V tem času mora na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi zobozdravstvenega stola (v stroške pa spadajo tudi rezervni deli, vse storitve in kilometrina servisne službe). V primeru, da zobozdravstvenega stola ne bo mogoče popraviti, ga mora ponudnik zamenjati z novim.
	DA                       NE

	5. Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. V kolikor dobavitelj zagotavlja servisiranje iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na svoje stroške zagotoviti ponudnik.
Prijava okvar je možna v delovnem času servisa na tel………………

Oziroma na e-naslov…………………………

Naročnik zahteva odzivni čas (to je čas prihoda serviserja na lokacijo naročnika in pričetek z odpravo okvare) 2 uri od prejema prijave napake, če je le ta oddana v rednem delovnem času servisa. Čas za odpravo napake je do 36 ur, razen v primeru dobave nadomestnih delov iz tujine, ko je čas za odpravo napake 5 delovnih dni.
	Vpisati telefon oz. e-mail

	III. Ostali pogoji: Dobava

	

	1. Naročnik zahteva skrajni rok dostave do 40 dni od dneva podpisa pogodbe.
	Ponudnik naj navede svoj rok dobave

________ dni

	2. Dostava in montaža aparata ter izobraževanje uporabnikov mora biti vključeno v ceno. Dobavitelj mora sam in na lastne stroške odpraviti vse morebitne poškodbe naročnikove opreme in tlakov, ki bi nastale z montažo novega stola in poskrbeti, da je ambulanta po izvedeni montaži v enakem stanju.
	DA                       NE

	3. Dobavitelj je dolžan termin roka dostave uskladiti z odgovorno osebo naročnika, ki je navedena v pogodbi.
	DA                       NE

	4. Dobavitelj je dolžan ob prevzemu izvesti demonstracijo delovanja in izobraziti naročnikovo osebje, za varno in učinkovito delo z aparatom.
	DA                       NE

	5. Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. Dobavitelj mora ob predaji aparata naročniku izročiti najmanj:

· Tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del tehnične mape aparata, ki se nahaja ob aparatu,

· Navodila za uporabo, v slovenščini

· Kratka navodila za uporabo obvezno v slovenskem jeziku,

· Garancijsko izjavo z navedbo kontaktnih podatkov serviserjev.
	DA                       NE
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