Obr- T1  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA za sklop 1 – Monitor z defibrilatorjem za ZD Jesenice (2 kom)
Ponudnik naj v desni stolpec vpiše DA, če ponuja popolnoma enake lastnosti, kot jih zahteva naročnik. V primeru odstopanja od zahtev naročnika, naj ponudnik vpiše, kakšne lastnosti ima ponujeni aparat. 

Naročnik navaja opis pričakovanih lastnosti za predmet javnega naročila pri čemer so ponujene lastnosti lahko boljše, ne smejo pa biti slabše.

Ponudnik mora obvezno priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti preverljivo, ali/kako ponujeni aparat izpolnjuje v spodnji tabeli določene zahteve. Ponudnik naj v priloženi tehnični dokumentaciji proizvajalca jasno označi dele dokumentacije, kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. V spodnjo tabelo naj pri vsaki zahtevi vnese zaporedno št. strani tehnične dokumentacije, kjer se predmetni podatek nahaja. 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA MONITOR Z DEFIBRILATORJEM - 1 

	OZNAKA PONUJENE OPREME:
	

	PROIZVAJALEC:

	

	LETO PROIZVODNJE:
	

	ZAHTEVANA STROKOVNO TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

	IZPOLNJEVANJE POGOJA in Stran v katalogu oz. prospektu, kjer je razvidno izpolnjevanje pogoja 

	A. Splošne zahteve:
	

	1. Mora biti lahek (masa z baterijo ne sme presegati 3kg), mora biti odporen na udarce, vodo in prah
	DA                    NE

Št.strani:____

	2. Uporabniški vmesnik v Slovenskem jeziku
	DA                    NE

Št.strani:____

	3. Barvni zaslon na dotik za prikaz AED navodil, statusnih sporočil, meritev in krivulj za spo2 in do 12 EKG krivulj.
	DA                    NE

Št.strani:____

	4. Tiskalnik kateri omogoča izpis na vsaj 6 odvodov hkrati
	DA                    NE

Št.strani:____

	5. Torba s prostori za vlaganje pribora (senzor za spo2,ekg kabel, NIBP manšeta s cevjo, IBP priključni kabel, samolepilne elektrode za ekg in defibriliranje)
	DA                    NE

Št.strani:____

	6. Polnilnik za trende, dogodke in ekg v mirovanju
	DA                    NE

Št.strani:____

	7. V priboru mora biti 10 žilni EKG kabel (možnost razdružitve v samo 4 žilni), samolepilne elektrode za EKG, priključna cev za NIBP (velikost: otroška, neonatalna, odrasla, odrasla XL..) Spo2 na prstni senzor (odrasel, otroški, ušesni), defibrilatorske elektrode (odrasle, otroške), nosilno postajo za pritrditev na zid ali avto z napajalnikom (DC/DC ali AC/DC), navodila v Slovenskem jeziku, dodatno 1x kos baterije,
	DA                    NE

Št.strani:____

	B. Aparat mora omogočati:
	

	1. Kontinuirano spremljanje EKG (omogočati mora 4 in 10 žilnega kabla za prikaz 6 in vseh 12 odvodov),dušenje artefaktov, simultano snemanje EKG, meritve in interpretacija EKG.
	DA                    NE

Št.strani:____

	2. Detekcija pacemakerja
	DA                    NE

Št.strani:____

	3. Ne invazivno merjenje krvnega tlaka NIBP
	DA                    NE

Št.strani:____

	4. Merjenje saturacije kisika v krvi spo2
	DA                    NE

Št.strani:____

	5. Invazivno merjenje krvnega tlaka IBP
	DA                    NE

Št.strani:____

	6. Merjenje ETCO2 ( sidestream) 
	DA                    NE

Št.strani:____

	7. Merjenje temperature 
	DA                    NE

Št.strani:____

	8. Prenos 12 kanalnega ekg posnetka preko wifi ali gsm modula
	DA                    NE

Št.strani:____

	9. Alarmi (za vse merjene parametre z nastavljivimi mejami alarmiranja)
	DA                    NE

Št.strani:____

	10. Defibrilacija minimalno do 200J (za uporabo samolepilnih defibrilatorskih elektrod, oblika defibrilatorskega pulza mora biti bifazična, manualna defibrilacija (nesinhrono in sinhrono), avtomatski način defibrilacije AED skladno s smernicami ERC in omogočati mora defibrilacijo otrok)
	DA                    NE

Št.strani:____

	11. Zunanje vzpodbujanje srca (transkutalni pacemaker), način Demand in Fix. 
	DA                    NE

Št.strani:____

	C. Ostalo


	1. Naročnik zahteva dobavni rok do 30 dni od podpisa pogodbe.


	Zagotavljamo rok dobave do ______________ dni.



	2. Naročnik zahteva za vso dobavljeno opremo, ki je predmet javnega naročila garancijski rok najmanj 24 mesecev. 
	Zagotavljamo garancijski rok _________ mesecev. 

	3. V garancijskem roku mora biti zagotovljen servis in vzdrževanje opreme ter ostale aktivnosti skladno s tehničnimi specifikacijami, z določili pogodbe oz. celotno razpisno dokumentacijo

	DA                       NE

	4. Ponudnik zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov in ima oznako CE.


	DA                       NE

 razvidno iz priloženih prospektov oz. kataloga.

	5. Ponudnik mora nuditi brezplačno izobraževanje za pravilno uporabo aparata.
	DA                       NE

	6. Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. Dobavitelj mora ob predaji aparata naročniku izročiti najmanj:

· Tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del tehnične mape aparata, ki se nahaja ob aparatu;

· Navodila za uporabo obvezno v slovenskem jeziku;

· Garancijsko izjavo z navedbo kontaktnih podatkov serviserjev.
	DA                       NE

	7. Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in  vzdrževanje predmetnega blaga – ponudnik mora navesti podatke o serviserjih in priložiti dokazilo, da je serviser usposobljen in pooblaščen s strani proizvajalca aparata izvajati servis.
	OBVEZNA PRILOGA:

Proizvajalčevo pooblastilo za prodajo, vzdrževanje in zagotavljanje rezervnih delov.


TEHNIČNE ZAHTEVE ZA MONITOR Z DEFIBRILATORJEM - 2 

	OZNAKA PONUJENE OPREME:
	

	PROIZVAJALEC:

	

	LETO PROIZVODNJE:
	

	ZAHTEVANA STROKOVNO TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

	IZPOLNJEVANJE POGOJA in Stran v katalogu oz. prospektu, kjer je razvidno izpolnjevanje pogoja 

	A. Splošne zahteve:
	

	1. Mora biti lahek (masa ne sme presegati 5kg), mora biti odporen na udarce,vodo in prah
	DA                    NE

Št.strani:____

	2. Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku
	DA                    NE

Št.strani:____

	3. LCD osvetljen zaslon
	DA                    NE

Št.strani:____

	4. Vgrajen tiskalnik kateri omogoča izpis na vsaj 6 odvodov hkrati
	DA                    NE

Št.strani:____

	5. Torba s prostori za vlaganje pribora (senzor za spo2,ekg kabel, NIBP manšeta s cevjo, IBP priključni kabel, samolepilne elektrode za ekg in defibriliranje)
	DA                    NE

Št.strani:____

	6. Polnilnik za trende, dogodke in ekg v mirovanju
	DA                    NE

Št.strani:____

	7. V priboru mora biti 10 žilni ekg kabel(možnost razdružitve v samo 4 žilni), samolepilne elektrode za ekg, priklučna cev za NIBP(otroška, neonatalna odrasla, odrasla XL..) Spo2 na prstni senzor (odrasel,otroški, ušesni), defibrilatorske elektrode (odrasle, otroške), 2 kos baterije, nosilno postajo za pritrditev na zid ali avto z napajalnikom (DC/DC ali AC/DC), dodatno polnilno postajo z AC/DC in dvema baterijama, navodila v Slovenskem jeziku
	DA                    NE

Št.strani:____

	B. Aparat mora omogočati:
	

	1. Kontinuirano spremljanje EKG (omogočati mora 4 in 10 žilnega kabla za prikaz 6 in vseh 12 odvodov), dušenje artefaktov, simultano snemanje EKG, meritve in interpretacija EKG.
	DA                    NE

Št.strani:____

	2. Detekcija pacemakerja
	DA                    NE

Št.strani:____

	3. Ne invazivno merjenje krvnega tlaka NIBP
	DA                    NE

Št.strani:____

	4. Merjenje saturacije kisika v krvi spo2
	DA                    NE

Št.strani:____

	5. Invazivno merjenje krvnega tlaka IBP
	DA                    NE

Št.strani:____

	6. Merjenje ETCO2 ( sidestream) 
	DA                    NE

Št.strani:____

	7. Merjenje temperature
	DA                    NE

Št.strani:____

	8. Prenos 12 kanalnega ekg posnetka preko wifi ali gsm modula
	DA                    NE

Št.strani:____

	9. Alarmi (za vse merjene parametre z nastavljivimi mejami alarmiranja)
	DA                    NE

Št.strani:____

	10. Defibrilacija minimalno do 200 J (za uporabo samolepilnih defibrilatorskih elektrod, oblika defibrilatorskega pulza mora biti bifazična, manualna defibrilacija (nesinhrono in sinhrono), avtomatski način defibrilacije (AED skladno s smernicami ERC in omogočati mora defibrilacijo otrok)
	DA                    NE

Št.strani:____

	11. Zunanje vzpodbujanje  srca (transkutalni pacemaker), način Demand in Fix
	DA                    NE

Št.strani:____

	C. Ostalo


	1. Naročnik zahteva dobavni rok do 30 dni od podpisa pogodbe.
	Zagotavljamo rok dobave do ______________ dni.



	2. Naročnik zahteva za vso dobavljeno opremo, ki je predmet javnega naročila garancijski rok najmanj 24 mesecev. 
	Zagotavljamo garancijski rok _________ mesecev.

	3. V garancijskem roku mora biti zagotovljen servis in vzdrževanje opreme ter ostale aktivnosti skladno s tehničnimi specifikacijami, z določili pogodbe oz. celotno razpisno dokumentacijo
	DA                       NE

	4. Ponudnik zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov in ima oznako CE.
	DA                       NE

 razvidno iz priloženih prospektov oz. kataloga.

	5. Ponudnik mora nuditi brezplačno izobraževanje za pravilno uporabo aparata.
	DA                       NE

	6. Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. Dobavitelj mora ob predaji aparata naročniku izročiti najmanj:

· Tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del tehnične mape aparata, ki se nahaja ob aparatu;

· Navodila za uporabo obvezno v slovenskem jeziku;

· Garancijsko izjavo z navedbo kontaktnih podatkov serviserjev.
	DA                       NE

	7. Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in  vzdrževanje predmetnega blaga – ponudnik mora navesti podatke o serviserjih in priložiti dokazilo, da je serviser usposobljen in pooblaščen s strani proizvajalca aparata izvajati servis.
	OBVEZNA PRILOGA:

Proizvajalčevo pooblastilo za prodajo, vzdrževanje in zagotavljanje rezervnih delov.



Ponudnik s podpisom potrjuje, da je sposoben izvesti predmetno javno naročilo v celoti in sprejema vse zahteve ter pogoje opredeljene v tehnični dokumentaciji.

Kraj in datum:



Žig in podpis zakonitega zastopnika:

………………………………

………………………………………………….
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