Obr- T1  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA  GINEKOLOŠKI ULTRAZVOČNI aparat 
Ponudnik naj v desni stolpec vpiše DA, če ponuja popolnoma enake lastnosti, kot jih zahteva naročnik. V primeru odstopanja od zahtev naročnika, naj ponudnik vpiše, kakšne lastnosti ima ponujeni aparat. 

Naročnik navaja opis pričakovanih lastnosti za predmet javnega naročila pri čemer so ponujene lastnosti lahko boljše, ne smejo pa biti slabše.

Ponudnik mora obvezno priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti preverljivo, ali/kako ponujeni aparat izpolnjuje v spodnji tabeli določene zahteve. Ponudnik naj v priloženi tehnični dokumentaciji proizvajalca jasno označi dele dokumentacije, kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. V spodnjo tabelo naj pri vsaki zahtevi vnese zaporedno št. strani tehnične dokumentacije, kjer se predmetni podatek nahaja. 

	I. Pričakovane minimalne lastnosti ultrazvočnega     aparata 
	Ponujene lastnosti 

	Ultrazvočni diagnostični aparat premium kakovostnega razreda za potrebe dispanzerja za žene.


	Ponujeni aparat je od proizvajalca (navesti) ______________________________________

Tip opreme (navesti) ______________________________________


	1. Aparat in ultrazvočni sondi morajo biti novi, iz tekoče proizvodnje, neuporabljeno in ne smejo biti demonstracijski model
	DA                    NE

Št.strani:____

	2. Aparat mora imeti naloženo zadnjo verzijo programske opreme (ne starejše od leta 2019)
	DA                    NE

Št.strani:____

	3. Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 7 ali novejši
	DA                    NE

Št.strani:____

	4. Digitalno obdelovanje ultrazvočne slike z procesno zmogljivostjo vsaj 5.000.000 kanalov
	DA                    NE

Št.strani:____

	Aparat: 
	

	5. Teža aparata naj ne presega 100 kg
	DA                    NE

Št.strani:____

	6. Širina aparata naj ne presega 560 mm, dovoljeno je odstopanje največ do + 5%.
	DA                    NE

Št.strani:____

	7. Najmanj štirje brez-pinski enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom
	DA                    NE

Št.strani:____

	8. Barvni LCD (LED osvetlitev) monitor, velikost vsaj 23'' z ločljivostjo vsaj 1920x1080 točk, nastavljiv po višini – vsaj 25cm, vrtljiv v levo in desno, z možnostjo nagiba  naprej in nazaj
	DA                    NE

Št.strani:____

	9. Dotikalni kapacitivni zaslon za upravljanje, velikosti vsaj 10''
	DA                    NE

Št.strani:____

	10. Digitalni TGC (pasovno ojačanje UZ slike) na dotikalnem zaslonu
	DA                    NE

Št.strani:____

	11. Alfa numerična tipkovnica z osvetlitvijo, vgrajena pod upravljalno ploščo
	DA                    NE

Št.strani:____

	12. Aparat naj vsebuje SSD disk z kapaciteto vsaj 512GB
	DA                    NE

Št.strani:____

	13. Upravljalni panel naj bo nastavljiv po višini vsaj 18cm 
	DA                    NE

Št.strani:____

	14. Poljubno programiranje najmanj 6 gumbov na upravljalnem panelu aparata za nastavitev hitrih tipk
	DA                    NE

Št.strani:____

	15. Enostaven avtomatski dostop do meritev neposredno po zamrznitvi
	DA                    NE

Št.strani:____

	16. Grelec gela z dvema temperaturnima stopnjama, integriran na upravljalni panel
	DA                    NE

Št.strani:____

	17. Glasnost delujočega aparata nižja od 35 dB
	DA                    NE

Št.strani:____

	Možnosti prikaza:
	

	18. Globina prikaza 2D slike vsaj 38cm
	DA                    NE

Št.strani:____

	19. Dinamično območje 2D UZ slike od 50dB do 255dB
	DA                    NE

Št.strani:____

	20. Osveževanje 2D slike vsaj 2000 slik na sekundo
	DA                    NE

Št.strani:____

	21. Cine spomin vsaj 12000 slik
	DA                    NE

Št.strani:____

	22. Dual mode prikaz levo/desno
	DA                    NE

Št.strani:____

	23. Pulzni Doppler (PW)
	DA                    NE

Št.strani:____

	24. Visoko pulzirna frekvenca Dopplerja (HPRF)
	DA                    NE

Št.strani:____

	25. Barvni in barvni angio Doppler (Color Doppler in Power Doppler)
	DA                    NE

Št.strani:____

	26. Osveževanje v načinu barvni Doppler, vsaj 400 slik na sekundo
	DA                    NE

Št.strani:____

	27. Simultani real time triplex mode 
	DA                    NE

Št.strani:____

	28. Harmonični prikaz tkiva ter pulzno inverzni harmonični prikaz tkiva
	DA                    NE

Št.strani:____

	29. Kodirani harmonični prikaz tkiva
	DA                    NE

Št.strani:____

	30. Programska oprema za 3D prikaz.
	DA                    NE

Št.strani:____

	31. Programska oprema za napredno ostrenje robov, zmanjševanje šuma v sliki in diferenciacija tkiva (SRI, ClearVision ali podobno),
	DA                    NE

Št.strani:____

	32. Avtomatska optimizacija 2D ultrazvočne slike in PW Dopplerja s pritiskom na eno tipko 
	DA                    NE

Št.strani:____

	33. Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – ''Multivision, Compound Imaging ali podobno''
	DA                    NE

Št.strani:____

	34. Aparat naj vsebuje merilne pakete za ginekologijo in porodništvo
	DA                    NE

Št.strani:____

	35. Aparat naj avtomatsko generira poročila z meritvami, h katerimi je možno dodati grafe rasti, UZ slike, predpripravljene komentarje in opise zarodka.
	DA                    NE

Št.strani:____

	Arhiviranje: 
	

	36. Shranjevanje surovih ultrazvočnih podatkov na interni SSD disk ter možnost kasnejše obdelave
	DA                    NE

Št.strani:____

	37. DVI izhod (digitalni video) za priklop zunanjega dodatnega monitorja
	DA                    NE

Št.strani:____

	38. ČB termični videotiskalnik
	DA                    NE

Št.strani:____

	39. Barvni laserski tiskalnik za tiskanje poročil in slik
	DA                    NE

Št.strani:____

	40. USB izhodi – vsaj 8x za shranjevanje slik na zunanje spominske medije, priklope tiskalnikov in ostalih naprav
	DA                    NE

Št.strani:____

	41. Vsaj 2 USB priklopa na upravljalni plošči
	DA                    NE

Št.strani:____

	42. Vsaj 40 palčni TV za prikaz slike pacientkam z vključeno stropno montažo
	DA                    NE

Št.strani:____


	Ultrazvočne sonde (nove, neuporabljene)

(dovoljeno odstopanje +/- 5%):
	

	43. 192 kristalna endokavitarna širokopasovna sonda s frekvenčnim območjem 2-11 MHz, radijem 10mm in vidnim kotom 150 stopinj, vidni kot naj bo razširljiv do vsaj 170 stopinj
	DA                    NE

Št.strani:____

	44. 160 kristalna abdominalna širokopasovna sonda s frekvenčnih območjem 1-7 MHz, radijem 45mm ter vidnim kotom 70 stopinj, vidni kot naj bo razširljiv do vsaj 85 stopinj
	DA                    NE

Št.strani:____


	45. Aparat mora omogočati možnost nadgradnje za naslednje zahteve:

· Programska oprema za 4D prikaz

· Simulacija realističnih barv v 3D in 4D prikazu z možnostjo poljubnega kota osvetlitve

· 192 kristalna abdominalna širokopasovna 3D sonda s frekvenčnih območjem 1-8 MHz, radijem 44mm ter vidnim kotom 72 stopinj

· Programski paket za avtomatski 3D zajem in prikaz zarodkovega srca v 9 sočasnih standardnih presekih z možnostjo prikaza pretokov ter samodejno označitvijo vseh pomembnejših delov srca 
	DA                    NE




	II. Ostali pogoji
	

	1. Ponudnik zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov in ima oznako CE.
	DA in je razvidno iz priloženih prospektov oz. kataloga.


	2. Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in  vzdrževanje predmetnega blaga – ponudnik mora navesti podatke o serviserju in priložiti dokazilo, da je serviser usposobljen in pooblaščen s strani proizvajalca aparata izvajati servis.
	DA

OBVEZNA PRILOGA: proizvajalčevo pooblastilo za prodajo, vzdrževanje in zagotavljanje rezervnih delov.



	3. Ponudnik je dolžan zagotavljati originalne rezervne dele še najmanj  5 let po izteku garancijske dobe. 
	DA

	4. Naročnik zahteva minimalni garancijski rok:  36 mesecev.
	DA
Zagotavljamo garancijski 
rok  ______________ mesecev.



	5. V garancijskem roku mora biti zagotovljen servis in vzdrževanje opreme ter ostale aktivnosti skladno s tehničnimi specifikacijami, z določili pogodbe oz. celotno razpisno dokumentacijo.
	DA

	6. Vzdrževanje obsega redni pregled opreme, preverjanje in optimizacijo opreme, vse potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, odpravljanje morebitnih manjših pomanjkljivosti na opremi, pomoč in svetovanje naročniku.


	DA

	7. Redni pregledi se izvajajo v rednem delovnem času izvajalca in uporabnika. Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani izvajalca najmanj 3 dni pred izvedbo.


	DA

	8. Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak.

Prijava okvar je možna v delovnem času servisa na tel……………………………………………………………

Oziroma na e-naslov ………………………………..

Naročnik zahteva odzivni čas servisa do 5 ur od prejema poziva v delovnem času servisne službe od najmanj 8 do 16 ure od ponedeljka do petka. Rok za odpravo napak je največ 3 delovne dni od dneva prejema obvestila naročnika.

Opomba: V kolikor bo ponudnik zagotavljal pogoj s servisiranjem iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na svoje stroške zagotoviti ponudnik.
	Vpisati telefon oz. e-mail

	IV. Ostali pogoji: dobava


	

	9. Naročnik zahteva skrajni rok dostave in prevzema do 60 dni od dneva podpisa pogodbe.
	Ponudnik naj navede svoj rok dobave in prevzema
Zagotavljamo rok dobave do ______________ dni.


	10. Cena mora vsebovati vse stroške (ceno aparata, strošek montaže,  inštalacije, demonstracije in šolanja uporabnikov, prevozne in špediterske stroške, DDV, dostavo, itd), ter popuste in rabate.
	DA

	11. Dobavitelj je dolžan termin roka dostave uskladiti z odgovorno osebo naročnika, ki je navedena v pogodbi.
	DA

	12. Dobavitelj je dolžan ob prevzemu izvesti demonstracijo delovanja in izobraziti naročnikovo osebje, za varno in učinkovito delo z aparatom, kar potrdijo uporabniki s podpisom na prevzemnem zapisniku.
	DA

	13. Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. Dobavitelj mora ob predaji aparata naročniku izročiti najmanj:

· Tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del tehnične mape aparata, ki se nahaja ob aparatu;

· Kratka navodila za uporabo obvezno v slovenskem jeziku;

· Garancijsko izjavo z navedbo kontaktnih podatkov serviserjev.
	DA


Ponudnik s podpisom potrjuje, da je sposoben izvesti predmetno javno naročilo v celoti in sprejema vse zahteve ter pogoje opredeljene v tehnični dokumentaciji.

Kraj in datum: 






Žig in podpis ponudnika:
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